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THERMOMETER CALIBRATION  

KEV NTSUAS TUS PAS NTSUAS KUB THIAB TXIAS  

 
KEV NTSUAS YAM TXIAS:  
 

  Muab ib lub taub dej uas tsis dim pa, xws li cov taub dej uas ntim dej kub, ntim ib 
cov dej khov ua tsig thiab dej. 
 

  Lub taub dej yuav tsum muaj cov dej khov ua tsig thoob plaws thiaj ua tau kom 
txias li 32°F, tej zaum koj yuav tau muab cov dej khov ua tsig ntxiv thaum ua mus.  
 

  Thaum cov dej nyob tus yees tom qab li 4 mus rau 5 feeb, tso ib tus pas ntsuas kub  
kom txog kiag li qhov yuav ntab los.   
 

  Nco tsoov tuav kom tsis txhob cwv sab hauv qab los sis ntawm cov ntug (xam 
kom yog li ib nti) thiab ntsuas tau qhov ua yuam kev. 

 
  Yog tias koj tus ntsuas tsis thwj li ntawm +/- 2°F ntawm 32°F., kho tus ntsuas kom haum.  

 
Kev ntsuas yam txias yuav tsum nce kom txog li ntawm 0.1°F 
 
 
Kev Ntsuas Yam Kub  
 

  Tom qab cov dej hauv lub thoob kub ua npuas, tso tus pas rau hauv 
kom ntab. Qhov kub hauv Viv Xis Kas Xees yog 212°F. 
 

  Nco tsoov tso cia kom nrug deb li ob nti ntawm tus pas los sis qhov 
yuav hnov kub thiab sab hauv qab thiab ntawm sab ntug thoob.   
 

  Yog tias koj tus pas ntsuas kub tsis thwj li ntawm +/- 2°F ntawm 
32°F., kho tus ntsuas kom haum.  
 
 

Kev  ntsuas yam kub yuav tsum nce kom txog li ntawm 1.0°F 
 

 
NTXUAV KOJ TUS PAS NTSUAS KUB THIAB TXIAS UA NTEJ SI THIAB 

THAUM HLOOV KHOOM MUS RAU LWM YAM KHOOM 
& 

NTSUAM XYUAS KOJ TUS PAS NTSUAS KUB THIAB TXIAS KOM XWM YEEM!!
 


